采购需求
(第 1 包)
项目名称：海南省人民医院国产医疗设备采购项目
项目编号：HNGP2018-000130

一、项目概况

本项目用于省人民医院基础能力建设，提升医疗服务水平，更好开展各项业务工作。
二、货物名称、规格、数量
	序号
	货物名称
	参考规格
	数量
	单位
	包号

	1
	包埋盒打号机
	详见“技术要求”
	3
	台
	第1包


★注：1、不允许只对部分内容进行报价。

三、技术要求
以下参数如有负偏离将按扣分处理，一个序号为一项，具体评分标准详见《评分响应表》。

（一）包埋盒打号机
1. 装载包埋盒以后大小在（长×宽×高:400×350×600mm）以内，方便放置于取材台旁。
▲2.使用国产的非专用标准包埋盒。
▲3.激光喷墨打印，除了打印所需墨盒外，无额外的耗材。
4. 与Medex病理信息系统兼容，兼容扫码枪，并可快速设立自动打印。
5. 可打印各类条码和二维码，可打印Windows操作系统自带的所有字符：如中文、数字及所有的西文字符；可自由编辑：如18123456-1、18123456-2钙。
6. 有导轨可将打印好的包埋盒分别送至取材台旁。
7. 具有两个或两个以上包埋盒槽，每个槽可上50个及以上包埋盒。
▲8.墨盒容量≥100000个包埋盒/套。
▲9.打印速度≥ 20个/分钟。
10. 打印清晰，分辨率≥600dpi，能经受二甲苯、乙醇等试剂浸泡，普通摩擦不掉色。
11. 使用Windows 7或以上操作系统，通过USB与电脑连接。
12. 机器无需经常清洗。
13. 工作电源：220V,50Hz，使用环境温度：0-50℃，相对湿度：15-90%。
★四、交付时间与交付地点： 
交货时间：合同签订后30个日历日内完成交付、安装、调试。
交货地点：海南省人民医院
五、验收标准
1、验收标准：由采购人在指定地点对所购设备进行验收，验收标准除采购要求的货物技术参数外，可溯源到国家相关标准。
2、验收服务要求：供应商提供的设备安装调试应达到有关标准的要求并确保整体通过采购人的验收。
六、质量保证和售后服务：
㈠供应商保证提供的设备必须为合法渠道销售的设备，并为全新未使用过的。设备必须符合国家检测标准，供应商承诺所供设备与中标所示设备明细完全一致，不存在任何偏差。如设备的规格或质量与合同不符，或设备存在缺陷，供应商应接到采购人书面通知后三日内按合同确定的规格、质量更换或修补，其费用由供应商承担。同时相应延长质量保证期。

㈡如因设备的规格、质量问题经协商一致同意退货，供应商按合同规定的货款退还给采购人，并承担退货发生的所有损失和费用。

㈢如因设备的质量问题发生纠纷，应由国家质检部门进行质量鉴定，鉴定费用由供应商承担。

    ㈣供应商保证合同设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

    ㈤供应商无偿指导和培训采购人维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由采购人安排。                                   

㈥从设备安装验收合格之日算起保质期3个月，保质期内设备如发生性

能故障，采购人可以选择退货、换货（同规格型号的）或修理。

    ㈦从设备安装验收合格之日算起保修期24个月,厂家负责免费维护维修    （投标时提供厂家维保承诺书）。

㈧在保修期内，供应商技术人员应每4个月上门对设备进行维护保养并且提供维护保养报告；接到采购人设备故障报修后供应商技术人员应在24小时内到现场检修排除故障（不可抗拒力量除外）。
七、其他技术、服务要求
1、如设备按厂家技术要求有指定使用原厂配套或第三方消耗材料的，投标人在投标时应同时列明配套使用消耗材料的品名、规格、单位、价格等内容。
2、如设备按厂家技术要求需定期更换的部件或在正常使用过程中正常损耗的部件，投标人在投标时应给予详细说明并列明部件的品名、规格、单位、价格等内容。
★八、本包采购预算：840000元（报价不得超过采购预算）
注： 1、“★”条款为不允许偏离的实质性要求和条件，如不满足则认定其投标无效。
2、“三、技术要求”和“六、质量保证和售后服务”在技术、商务响应表中逐条响应
