
采购需求书

一、采购内容：

二、技术要求：

（一）技术参数

1.物理性能

★1.1 包含电池整机重量≤2kg；

1.2 设备外型尺寸≤7 x 19 x 21cm；

1.3 抗冲击/跌落功能：裸机可承受≥0.8m 高处掉落到任何边缘、角落或表面；

2.AED 技术性能及规格

2.1 采用双相波除颤技术；

★2.2 非递增能量，最大能量：成人≤200J，儿童≤85J；

★2.3 具备快速电击功能，可以在心肺复苏结束后快速发出电击，时间≤10 秒内

完成心电分析并实施放电治疗；

2.4 应具备充电完成的声光提示；

2.5 应具备针对成人或儿童/婴儿提供不同的心肺复苏指导，指导内容包括双手

位置，按压频率，按压深度以及人工呼吸；

2.6 应具备明确的语音提示；

★2.8 除颤方式：半自动，最终实施电击应由操作者操作；

2.8 操作时拉开电极盒盖子可直接开机。

3.智能除颤电极

3.1 电极片有效期≥24 月；

3.2 智能除颤电极提前预置在 AED 中，开机后无需再连接电极到机器上；

3.3 智能电极能够感知施救者的每一步操作，并根据操作的实际情况给出相应的

语音提示；

3.4 智能电极表面有明确的黏贴方法示意图；
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3.5 具备成人和儿童电极片两种型号，通过安装不同电极片自动切换成人和儿童

电击模式。

4.电池

★4.1 高性能一次性锂/二氧化锰电池，电池应能支持≥ 200 次电击治疗；

4.2 电池应能支持待机状态下 4年；

4.3 电池低电量时具有声光提示功能；

4.4 电池低电量报警后，还能支持最大能量除颤次数≥8次。

5.数据记录与传输

5.1通过红外接口将数据发送至电脑,可以在电脑上回顾前15分钟的心电图波形

及完整的事件报告；

5.2 通过按钮语音报告上次使用后发生的事件摘要。

6.设备维护及自检

★6.1 应具备完备的自检功能，每日/每周/每月/开机/插入电池后进行自检，自

检内容包括：测试内部电路、波形发放系统、电极贴框架、电池容量以及 ECG

分析系统等；

6.2 有明确的声/光状态指示设备的运行状态，在故障时发出声音报警。

7、应具有培训机模式，可以通过更换培训电极进行培训操作，无需额外购置培

训机。

★8、产品认证：具有 SFDA 及 FDA 认证（提供证件复印件）。

说明：在技术要求中，带“★”为关键技术参数，若不满足，则视为无效投标。

三、商务要求：

（一）质量保证

1.所有设备必须是厂商原装，全新的正品，符合国家及该产品的出厂标准，在

中国范围内合法销售的。

2.设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。

3.对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标

人都应提供在投标文件中明确列出。

4.所有产品、设备提供出厂合格证等质量证明文件。



5.若为进口产品的，交货前须提供原产地证明和商检局的检验证明及合法进货

渠道证明。

（二）交货期和地点

1.交货期：自签订合同之日起 90 天内。

2.交货地点：海口市美兰区卫生健康委员会。

（三）安装调试

1.所有设备均由供应商免费送货至采购人指定的交货地点并安装调试好，安装

调试应以本需求书要求的技术参数响应指标为标准。

2.供应商应提供包括但不限于满足设备安装、使用和维护的技术文件，如:设

备和附件装箱清单、设备质量合格检定证明文件、设备保修服务卡、设备中英文

使用说明和维护手册等。

3.供应商须负责对采购人的技术人员进行安装、操作、数据处理、维护维修等

方面的培训，学会为止。

（四）售后服务要求

1.产品免费质保期为 2年，自货物验收之日起计算(具体时间见货物技术要求)，

保修费用已计入总价。

2.免费质保期内，接到报障电话 24 小时内响应，48 小时内派工程技术人员上

门维修且处理完毕。规定时间内未处理完毕的，供应商提供不低于同等档次货物

供采购人使用至故障货物正常使用为止。如果需要更换配件的，要求更换的配件

跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人管

理人员同意。

3.对质保期内的故障报修，如供应商未能做到上款的服务承诺，采购人可采取

必要的补救措施，但其风险和费用由供应商承担，由于供应商的保证服务不到位，

质保期的到期时间将顺延。

4.质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由采购人承担，供应商提供有

偿服务。

5.质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明

显短于该零部件正常寿命）时，则由供应商负责免费更换及维修。

6.供应商须提供全年 24 小时原厂服务热线。



（五）付款方式：通过采购人验收后，一次性支付。

（六）验收：由采购人组织，供应商配合，根据对本项目采购需求响应情况进行

验收。
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