
2022 年临高县小学（含民办、教学点)配备 AED
自动体外除颤仪（含培训）项目采购需求

一、项目概况

（一）项目名称：

2022 年临高县小学（含民办、教学点)配备 AED 自动体外除颤仪（含培训）项目

（二）预算金额：

本项目共 1 个包，预算金额¥1520000.00 元，超过预算金额为无效报价。

（三）项目背景：为抓住黄金 4 分钟，通过借助 AED 自动除颤仪，提高心脏骤

停患者抢救成功率，不断推动学校急救能力的提升，保障师生生命安全。根据

《海南省委办公厅 省政府办公厅关于印发〈省委、省政府 2022 年为民办实事

项目〉的通知》（琼厅字〔2022〕6号）、《海南省教育厅关于印发〈初中教室

照明改造、为全省小学配备 AED 自动体外除颤仪、 全省中小学生视力监测三项

为民办实事事项实施方案〉的通知》（琼教体〔2022〕 15 号）、《海南省财政

厅 海南省教育厅关于下达 2022 年为民办实事项目资金的通知》（琼财教〔2022〕

83 号）等有关工作内容，由临高县教育局制定釆购需求，采用竞争性谈判招标

方式实施项目采购。

（四）釆购清单

序号 釆购品目名称 规格、参数 单位 数量

1

2022 年临高县小学（含

民办、教学点)配备 AED

自动体外除颤仪（含培

训）项目

详见“技术要求” 台 76
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详细清单如下：

序号 安装学校名称 数量 办学类型 单位

1 临高县澜江学校 1 县城小学 台

2 临高县实验小学 1 县城小学 台

3 临高县第一小学 1 县城小学 台

4 临高县第三小学 1 县城小学 台

5 临高县临城镇临城中心学校 1 县城小学 台

6 临高县临城镇第四小学 1 县城小学 台

7 临高县临城镇文澜江中心学校 1 中心校 台

8 临高县临城镇德老小学 1 完小 台

9 临高县临城镇龙力逸夫小学 1 完小 台

10 临高县临城镇昌拱小学 1 完小 台

11 临高县波莲镇波莲中心学校 1 中心校 台

12 临高县波莲镇带笏日松希望小学 1 完小 台

13 临高县波莲镇冰廉小学 1 完小 台

14 临高县波莲镇美珠小学 1 教学点 台

15 临高县波莲镇抱才小学 1 教学点 台

16 临高县南宝镇南宝中心学校 1 中心校 台

17 临高县南宝镇松梅小学 1 完小 台

18 临高县新盈镇新盈中心学校 1 中心校 台

19 临高县新盈镇新盈小学 1 完小 台

20 临高县新盈镇新盈中心小学 1 完小 台

21 临高县新盈镇安全小学 1 完小 台

22 临高县新盈镇昆社小学 1 完小 台

23 临高县新盈镇龙昆小学 1 完小 台

24 临高县新盈镇龙蓝小学 1 完小 台

25 临高县调楼镇美良中心学校 1 中心校 台

26 临高县调楼镇五联小学 1 完小 台

27 临高县调楼镇调楼中心学校 1 中心校 台

28 临高县调楼镇黄龙小学 1 完小 台

29 临高县调楼镇抱才小学 1 完小 台

30 临高县东英镇东英中心学校 1 中心校 台

31 临高县美夏小学 1 中心校 台

32 临高县临城镇美台中心学校 1 中心校 台

33 临高县临城镇禄道小学 1 教学点 台

34 临高县临城镇头南小学 1 教学点 台

35 临高县临城镇杨梅小学 1 教学点 台

36 临高县和舍镇和舍中心学校 1 中心校 台

37 临高县和舍镇五峰小学 1 完小 台
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38 临高县和舍镇铺仔小学 1 教学点 台

39 临高县和舍镇布大小学 1 教学点 台

40 临高县和舍镇先光小学 1 教学点 台

41 临高县和舍镇马南小学 1 教学点 台

42 临高县加来中心学校 1 中心校 台

43 临高县加来敦隆小学 1 完小 台

44 临高县加来兰奇小学 1 完小 台

45 临高县加来平乐小学 1 完小 台

46 临高县加来山凤小学 1 完小 台

47 临高县加来美积小学 1 完小 台

48 农垦加来师范附属小学 1 完小 台

49 临高县加来兰联小学 1 完小 台

50 临高县加来兰栋小学 1 完小 台

51 临高县加来沧浪小学 1 完小 台

52 临高县红华中心学校 1 中心校 台

53 临高县红华红专小学 1 完小 台

54 临高县红华红旗小学 1 完小 台

55 临高县红华红侨小学 1 完小 台

56 临高县红华红星小学 1 完小 台

57 临高县红华透滩小学 1 教学点 台

58 临高县东江小学 1 中心校 台

59 临高县多文镇博朗小学 1 教学点 台

60 临高县红华兰脉小学 1 教学点 台

61 临高县皇桐镇龙波中心学校 1 中心校 台

62 临高县皇桐镇皇桐中心学校 1 中心校 台

63 临高县皇桐镇武维小学 1 完小 台

64 临高县皇桐镇金波小学 1 完小 台

65 临高县皇桐镇古风小学 1 教学点 台

66 临高县博厚镇博厚中心学校 1 中心校 台

67 临高县博厚镇博北小学 1 完小 台

68 英才学校 1 民办学校 台

69 临高曙光双语学校 1 民办学校 台

70 临高县东方红学校 1 民办学校 台

71 临高县红西海小学 1 民办学校 台

72 临高县武莲双语学校 1 民办学校 台

73 临高县和舍镇抱堂实验小学 1 民办学校 台

74 临高县加来实验学校 1 民办学校 台

75 临高县多文镇景文学校 1 民办学校 台

76 临高县特殊学校 1 特教 台
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二、技术要求

招标技术要求

1. ▲设备具备成人和小儿患者类型快速一键切换，能应用于成人和儿童。

2. ▲为了防止误操作，主机操作面板上的操作按键数量≤3个。

3. 设备整机重量（含电池）重量≤2.4kg。

4. 工作温度范围满足 0～50℃，工作湿度范围满足 5% ～ 95% ，非冷凝。

5. ▲主机使用寿命≥10 年。

6. 机器六面均可可承受 1.5m 高度跌落冲击，防尘防水级别 IP55。

7. 为疫情防控需要，设备可进行酒精、双氧水、乙醇（75%）等常规的清洁及

消毒。

8. ▲成人最大除颤能量≥360J，小儿最大除颤能量≥100J。

9. 具备在成人模式和儿童模式下除颤能量分别自动递增功能，首次电击没有

消除室颤时，第二次和第三次电击分别会自动提供更高级别能量，第三次

后的后续电击维持最大能量。

10. ▲除颤能量精度：≤±10%。

11. ▲设备可根据病人类型自动切换提示信息、除颤能量和 CPR 按压模式。

12. CPR 按压模式支持配置 30:2、15:2 和仅按压模式。

13. 在 CPR 仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示。

14. 具备语音播报功能，可提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片。

15. ▲从开机到 200J 放电准备就绪用时≤8s。

16. ▲开始 AED 分析到 200J 放电准备就绪时间＜6s

17. ▲电池待机时间≥5年。

18. 电池支持支持 300 次 200J 除颤治疗或 200 次 360J 除颤治疗。

19. 低电量报警后至少还可持续30分钟工作时间和至少10次200J除颤充放电。

20. ▲单片电极片有效期≥60 个月

21. 电极片与主机预先连接，简单快捷。

22. 所配电极片可同时支持成人和小儿使用，不用来回切换。

23. 主机上有电极片粘贴位置提示，防止粘贴错误，粘贴无效时有语音提示。

24. 支持 USB 接口，可通过外部 USB 闪存设备导出抢救记录数据。

25. ▲为了现场证据保全，设备支持录音，可保持至少 60 分钟录音时长。

26. ▲具备中英文语音提示，并可一键快速切换。

27. ▲设备能够根据环境噪音强度自动调节语音播放音量，适应急救现场嘈杂

环境下使用。

28. 支持每日、每周、每月、每季度的设备自检。
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29. 设备自检和用户自检均支持最大能量充放电检测。。

30. 具有电子状态指示灯，在夜间或无灯光黑暗环境下能看见设备状态显示。

31.★投标产品需为该品牌在国家药品监督管理局网站最新注册产品，且只接受

各品牌最新产品。为确保产品稳定性，注册上市时间不得小于 12 个月。以国家

药品监督管理局批准日期为准。（需提供产品注册证）。

本项目所投产品必须为本国产品（本国产品是指不需要通过中国海关报关

验放已在中国境内且产自关境内的产品）。

三、服务要求

（一）产品要求

1、安装：根据采购人的要求，结合国内最佳实践，中标人与采购人共同确

定布置及安装方案，并负责设备的安装；

2、提供设备配置清单、备品备件清单、操作、维护手册等相关的所有技术

资料；

3、应列出技术、售后具体服务内容；

4、供货后，采购人将按照招标文件技术参数要求及中标人投标文件的承诺

对设备进行验收，若实际验收参数与招标文件所要求的功能、技术指标不符的，

采购人有权解除合同并按照合同条款追究中标人的相关责任；

5、为了保证产品质量，投标货物需提供厂家或代理授权（授权链条必须完

整）；

6、符合国家相关标准。

（二）培训要求

供应商应对安装产品的学校进行心肺复苏和自动体外除颤仪使用进行培

训，培训的具体要求如下：

1、按要求对学校的受训者(校领导、业务部门人员、校医、班主任)进培训

每学校培训人员30-100人（所有教职工务必参加培训，如人数不足，培训对象

可扩大至高年级学生），培训地点应选择在校内；
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2、培训时应采用标准、规范、成熟的课程，免费提供经正式出版发行的培

训教材及线上培训课程， 以便于学员反复观看和复训。培训内容应包括自动体

外除颤仪原理简介、保养、使用，以及心肺复苏术。

3、每场培训时长不少于3小时，培训人员应具有从事急救培训的资质；

4、培训应具有专业技术能力，供应商应配备两具人体模型在培训时使用，

培训结束后人体模型归采购人所有（提供承诺函格式自拟，不提供视为无效投

标）

5、质保期内供应商需为安装了自动体外除颤仪的学校提供自动体外除颤仪

的复训，复训每两年开展一次复训要求与初次培训相同。

（三）资料收集整理要求

在组织实施过程中，协助采购人、各学校做好有关资料收集、整理、汇总

建档工作。

（四）售后技术服务要求

所有设备保修 5年，终身维护。售后服务具体要求如下：

1、供应商须提供详细的售后服务承诺，并提供 7x24 小时技术支持服务，

保修期内设备出现故障, 必须在收到使用单位通知后 2小时响应，24小时内到

达现场处理故障。

2、自验收合格日起，供应商负责所有产品的维修、维护和保养，系统软件

维护和升级等跟踪服务, 保修期内不再收取任何费用，维修不能解决的，按原

型号或升级型号进行免费更换。

3、供应商提供终身上门维修服务，保修期内产生的一切费用均由供应商自

行承担，保修期满后需进行维修的只收取材料成本费。

4、供应商负责制作设备使用的宣传文案和培训文案。

5、供应商提供每台设备每半年一次的使用现场巡检，并形成巡检情况报告
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交由临高县教育局存档。

6、供应商在保修期内免费提供所有配置的设备维护。

7、供应商应专设客户呼叫中心并提供热线号码，全天候 24小时接听服务

申告及客户投诉，供客户及时反馈各种产品使用情况，为客户解决实际问题，

在第一时间响应并全程监控客户的需求。

四、商务要求

1、交货时间：自签订合同之日起 40天内安装调试完毕验收合格。

2、交货地点：采购单位指定地点。

3、供货要求：供应商所提供的设备应符合国家法规要求的规格型号和技术

性能，保证所供设备是经过出厂检验的合格产品，承诺对所供设备满足国家有

关质量技术标准及相关法律、法规和规定的要求，提供承诺函（加盖厂家公章）。

并附有产品质量合格证、说明书、操作卡、保修卡。

4、验收标准：供应商按照釆购人总项目的总体调试和验收要求，在全部设

备安装完成后，由设备使用单位对所有釆购的产品进行相应的联机测试和性能

测试，然后双方对整个项目总体共同进行质量验收。

5、质保期：自验收合格后五年内免费保修（质保期超过要求的，按厂家承

诺保修）。

6、付款方式：双方采购合同里约定。


